附件

指脉氧监测仪技术要求
一、可测量血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR）。
二、血氧饱和度

1.测量范围：0-100%

2.分辨率：1%

3.准确度：±2%（70-100%，非运动状态）
±3%（70-100%，运动状态）

4.测量范围：20-300bpm

三、脉率

1.测量范围：20-285bmp

2.分辨率：1bmp
    3.准确度：±3bpm（非运动状态）；±5bpm（运动状态）
四、数据

1.可存储90小时以上数据并进行数据回顾。

2.可进行数据导出。

3.掌式，带大尺寸显示屏，并可实时显示数值和波形。
五、质保三年。
